
Informationen zum Cavex Alginate Mixer II 
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Instandhaltung und Reinigung des 
Cavex Alginate Mixers:

1. Lösen Sie ein wenig Cavex GreenClean 
Alginat-Entferner in einer Schale mit Wasser auf.

2. Mit einem Tuch, das mit Cavex 
GreenClean-Lösung befeuchtetet ist (nicht nass 
machen), und dem Rührstab lässt sich das Gerät 
problemlos reinigen.

3. Achtung – Verunreinigung des Cavex Alginate 
Mixer kann die Funktion des Gerätes 
beeinträchtigen!

i
Gebrauchs-
anweisung:

1. Zunächst
Alginatpulver,
dann Wasser
dosieren und in
den Mischbecher
geben

2. Immer 
vorrühren! 
Dies vermeidet
Verunreinigungen
und dient so  der
Haltbarkeit des
Gerätes.

3. Deckel des
Mischbechers
schließen und in
den Cavex
Alginate Mixer
stellen.

4. Cavex Alginate
Mixer schließen
und auf Start
drücken.

5. Das Alginat in
einer Bewegung
aus dem Behälter
nehmen und in
den Löffel füllen.

Empfohlene Dosierung

Oberkiefer

Empfohlene Dosierung

Unterkiefer
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